CARACTERISTICA DE  LA MESA FLUROSCOPICA
· Diseñada para el uso de arco en “C” Intensificador de imagen y cirugía video laparoscopica.
· Enteramente radio-traslúcida, excepto un sector de 15 cm que no impide la radioscopia abdominal.
· La base de acero, este revestida con ABS de alto impacto de gran resistencia y estabilidad.
· Para su ágil y suave desplazamiento, poseer ruedas de 150 mm de diámetro. 

